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+5V 4 = J10-7 
+5V 5 D 73541 
STB G D 43-15 
SHIFT 7 D J3- 12 
GND 8 © 43-20 
67 9 ГО 22-71 
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J.) FLAT SIDE OF LED’S IS CATHODE END. 
2) ALL CONTROLS VIEWED FROM REAR. 
3) RESISTORS 1/4,W,57 CARBON COMP 
4) ALL WIRING AWG * 22. 


5) SOLDER ALL TERMINALS TOWIRES AFTER CRIMPING. 
APPLY SOLDER EETWEZN ARROWS WHERE SHOWN. 
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С.) COVER LED | AND RESISTOR LEADS WITH TEFLON TUBING. 


7.) COVER SWITCH TERMINALS AND POTENTIOMETER LEADS WITH CLEAR SHRINK TUBING. 
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1.) FLAT SIDE OF LED'S IS CATHODE END 
2) ALL CONTROLS VIEWED FROM REAR 
3) RESISTORS 14,5% CARBON COMP 
4) ALL WIRING AWGĦ 22. 


5) SOLDER ALL TERMINALS TO WIRES AFTER CRIMPING. 


APPLY SOLDER BETWEEN ARROWS WHERE SHOWN. 
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e) COVER LED AND RESISTOR LEADS WITH TEFLON TUBING.. 
7) COVER SWITCH TERMINALS AND POTENTIOMETER LEADS WITH CLEAR SHRINK TUBING. 
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